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วตัถปุระสงคก์ารใชง้าน 

QIAamp DSP Virus Spin Kit เป็นระบบทีใ่ชเ้ทคโนโลยซีลิกิาเมมเบรน (เทคโนโลย ีQIAamp) ส าหรับ

การแยกและการท าใหก้รดนวิคลอีกิของไวรัสบรสิทุธิจ์ากตัวอยา่งทางชวีวทิยา 

ผลติภัณฑน์ีม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ใ้ชม้อือาชพีใช ้ เชน่ ชา่งเทคนคิและแพทยท์ีไ่ดรั้บการฝึกอบรม

เกีย่วกบัเทคนคิทางชวีวทิยาระดับโมเลกลุ 

QIAamp DSP Virus Spin Kit มไีวส้ าหรับใชใ้นการวนิจิฉัยในหลอดทดลอง 
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ค าอธบิายและขัน้ตอน 

ขัน้ตอน QIAamp DSP Virus Spin ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน (สลายตัว, จับ, ลา้ง และชะลา้ง) และ

ด าเนนิการโดยใชค้อลัมน ์ QIAamp MinElute® ในเครือ่งหมนุเหวีย่งมาตรฐานหรอืแบบอัตโนมัตบิน 

QIAcube และ QIAcube Connect MDx ขัน้ตอนนีอ้อกแบบมาเพือ่ลดโอกาสในการปนเป้ือนขา้มจาก

ตัวอยา่งสูตั่วอยา่งใหน้อ้ยทีส่ดุและชว่ยใหจั้ดการตัวอยา่งทีอ่าจตดิเชือ้ไดอ้ยา่งปลอดภัย ขัน้ตอน 

QIAamp DSP Virus Spin แบบงา่ยเหมาะส าหรับการประมวลผลหลายตัวอยา่งพรอ้มกนั QIAamp DSP 

Virus Spin Kit สามารถใชส้ าหรับการแยก RNA และ DNA ของไวรัสออกจากชว่งไวรัส RNA และ DNA 

ทีห่ลากหลาย อยา่งไรก็ตามยังไมม่กีารก าหนดลักษณะการท างานของไวรัสทกุสายพันธุแ์ละผูใ้ช ้

จะตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้ง  

การท าใหก้รดนวิคลอีกิของไวรัสบรสิทุธิโ์ดยอตัโนมัตบิน QIAcube หรอื 

QIAcube Connect MDx 

QIAcube และ QIAcube Connect MDx ท าการแยกและท าใหก้รดนวิคลอีกิบรสิทุธิโ์ดยอัตโนมัต ิโดย

สามารถประมวลผลไดส้งูสดุ 12 ตัวอยา่งตอ่การรันหนึง่ครัง้  

หากใช ้QIAamp DSP Virus Spin Kit บน QIAcube หรอืบน QIAcube Connect MDx โดยอัตโนมัต ิ

เครือ่งมอือาจประมวลผลนอ้ยกวา่ 50 ตัวอยา่งเนือ่งจากปรมิาณทีต่ายแลว้ การระเหยและการใชส้ารที่

ใชเ้ป็นตัวกระท าปฏกิริยิาเพิม่เตมิโดยการปิเปตอัตโนมัต ิ QIAGEN รับประกนัเฉพาะการเตรยีมตัวอยา่ง 

50 ชิน้พรอ้มการใช ้QIAamp DSP Virus Spin Kit แบบแมนนวล 
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รปูที ่1 QIAcube 
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รปูที ่2 QIAcube Connect MDx 

การสลายตัวดว้ย QIAGEN Protease 

ตัวอยา่งสลายตัวภายใตส้ภาวะทีม่กีารเสยีสภาพสงูทีอ่ณุหภมูสิงูขึน้ การสลายตัวจะด าเนนิการเมือ่ม ี

QIAGEN Protease และ Buffer AL ซึง่ทัง้สองสิง่ชว่ยใหแ้น่ใจวา่ RNases ถกูท าใหห้มดฤทธิ ์

การดดูซบัเมมเบรน QIAamp MinElute 

สภาวะการจับจะถกูปรับโดยการเพิม่เอทานอลเพือ่ใหส้ามารถจับ RNA และ DNA ของไวรัสกบัเมมเบรน 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม จากนัน้ไลเสตจะถกูถา่ยโอนไปยังคอลัมน ์QIAamp MinElute และกรดนวิคลอีกิของ

ไวรัสจะถกูดดูซบัลงบนเมมเบรนซลิกิา้เจลเมือ่ไลเซทถกูดงึผา่นโดยการหมนุเหวีย่ง สภาวะของเกลอื

และ pH ชว่ยใหม้ั่นใจไดว้า่โปรตนีและสารปนเป้ือนอืน่ ๆ ซึง่สามารถยับยัง้ PCR และปฏกิริยิาของ

เอนไซมด์าวนส์ตรมีอืน่ ๆ จะไมถ่กูกกัเก็บไวบ้นเมมเบรน QIAamp MinElute 

หลอดส าหรับลา้ง 2 ml (ทีใ่หม้า) รองรับคอลัมน ์QIAamp MinElute ระหวา่งขัน้ตอนการบรรจแุละการ

ลา้ง 
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ขจัดสิง่ปนเป้ือนทีต่กคา้ง 

กรดนวิคลอีกิยังคงจับกับเมมเบรนในขณะทีส่ารปนเป้ือนจะถกูลา้งออกไปอยา่งมปีระสทิธภิาพใน

ระหวา่งการลา้ง 3 ขัน้ตอน ในขัน้ตอนเดยีว RNA และ DNA ของไวรัสทีม่คีวามบรสิทุธิส์งูจะถกูชะลา้ง

ออกใน Buffer AVE โดยปรับใหเ้ขา้กบัอณุหภมูหิอ้ง 

การชะลา้งกรดนวิคลอีกิบรสิทุธิ ์

การชะลา้งจะด าเนนิการโดยใช ้ Buffer AVE คอลัมน ์ QIAamp MinElute ใหป้รมิาณการชะลา้งนอ้ย

ทีส่ดุเพยีง 20 µl ปรมิาณการชะลา้งทีต่ า่ท าใหส้ารละลายของเหลวทีเ่กดิจากการชะลา้งกรดนวิคลอีกิมี

ความเขม้ขน้สงู  

ส าหรับการใชง้านดาวนส์ตรมีทีต่อ้งการปรมิาณเริม่ตน้เพยีงเล็กนอ้ย (เชน่ การทดสอบ PCR และ RT-

PCR บางอยา่ง) สารละลายของเหลวทีเ่กดิจากการชะลา้งทีม่คีวามเขม้ขน้มากขึน้อาจเพิม่ความไวใน

การทดสอบ 

ส าหรับการใชง้านดาวนส์ตรมีทีต่อ้งการปรมิาณเริม่ตน้ทีม่ากขึน้ ปรมิาณการชะลา้งสามารถเพิม่ไดถ้งึ 

150 µl อยา่งไรก็ตาม การเพิม่ปรมิาณการชะลา้งจะลดความเขม้ขน้ของกรดนวิคลอีกิในสารละลาย

ของเหลวทีเ่กดิจากการชะลา้ง 

ปรมิาณสารละลายของเหลวทีเ่กดิจากการชะลา้งทีกู่ค้นือาจนอ้ยกวา่ปรมิาณของบัฟเฟอรก์ารชะลา้งที่

ใชก้บัคอลัมนไ์ดถ้งึ 5 µl ตัวอยา่งเชน่ ปรมิาณบัฟเฟอรก์ารชะลา้งที ่ 20 µl ท าใหเ้กดิสารละลาย

ของเหลวทีเ่กดิจากการชะลา้งสดุทา้ย >15 µl ปรมิาณของสารละลายของเหลวทีเ่กดิจากการชะลา้งที่

กูค้นืขึน้อยูก่บัลักษณะของตัวอยา่ง 

กรดนวิคลอีกิทีผ่่านการชะลา้งแลว้จะถกูรวบรวมในหลอดชะลา้ง 1.5 ml (ET มใีห)้ ขอแนะน าใหจ้ัดเก็บ 

DNA หรอื RNA ทีอ่ณุหภมู ิ–30 ถงึ –15°C 

ปรมิาณของกรดนวิคลอีกิของไวรัสทีแ่ยกไดจ้ากตัวอยา่งทางชวีวทิยาโดยปกตจิะต า่กวา่ 1 µg ขอ

แนะน าใหใ้ชว้ธิกีารเพิม่จ านวนเชงิปรมิาณส าหรับการก าหนดปรมิาณ เมือ่หาปรมิาณกรดนวิคลอีกิทีแ่ยก

ไดโ้ดยใชเ้กณฑว์ธิ ีQIAamp DSP Virus Spin โปรดจ าไวว้า่ในตัวอยา่งจะม ีcarrier RNA มากกวา่ RNA 

ของไวรัส 
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น ้ายาน าพาสาร RNA 

น ้ายาน าพาสาร RNA ท าหนา้ทีส่องประการ: ประการแรกมันชว่ยเพิม่การจับตัวของกรดนวิคลอีกิของ

ไวรัสกบัเมมเบรน QIAamp โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้มโีมเลกลุเป้าหมายนอ้ยมากในตัวอยา่ง ประการที่

สอง การเพิม่น ้ายาน าพาสาร RNA จ านวนมากจะชว่ยลดโอกาสในการสลายตัวของ RNA ของไวรัสใน

กรณีทีพ่บไดย้ากทีโ่มเลกลุของ RNase จะหลดุจากการเสยีสภาพโดยเกลอืชารโ์ทรปิกและผงซกัฟอก

ใน Buffer AL หากไมม่กีารเพิม่น ้ายาน าพาสาร RNA ใน Buffer AL อาจท าใหก้ารฟ้ืน ตัวของ RNA หรอื 

DNA ของไวรัสลดลง 

ระบบการเพิม่จ านวนทีแ่ตกตา่งกนัมปีระสทิธภิาพแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัปรมิาณกรดนวิคลอีกิทัง้หมด

ทีม่อียูใ่นปฏกิริยิา สารละลายของเหลวทีเ่กดิจากการชะลา้งจากชดุอปุกรณ์นีม้ทีัง้กรดนวิคลอีกิของ

ไวรัสและน ้ายาน าพาสาร RNA และปรมิาณของน ้ายาน าพาสาร RNA จะมปีรมิาณมากเกนิกวา่กรด

นวิคลอีกิของไวรัสอยา่งมาก การค านวณวา่จะเพิม่สารละลายของเหลวทีเ่กดิจากการชะลา้งเทา่ใดใน

การเพิม่จ านวนดาวนส์ตรมีจงึควรขึน้อยูก่บัปรมิาณของน ้ายาน าพาสาร RNA ทีเ่พิม่ เพือ่ใหไ้ดร้ะดับ

ความไวสงูสดุในปฏกิริยิาการเพิม่จ านวน อาจจ าเป็นตอ้งปรับปรมิาณของน ้ายาน าพาสาร RNA ทีเ่พิม่

เขา้ไปใน Buffer AL 

การเพิม่การควบคมุภายใน 

การใชเ้กณฑว์ธิ ี QIAamp DSP Virus Spin รว่มกบัระบบการเพิม่จ านวนทีม่จี าหน่ายทั่วไปอาจ

จ าเป็นตอ้งมกีารน าการควบคมุภายในมาใชใ้นขัน้ตอนการท าใหบ้รสิทุธิ ์ ควรเพิม่ RNA หรอื DNA การ

ควบคมุภายในรว่มกบัน ้ายาน าพาสาร RNA ไปยังบัฟเฟอรก์ารสลายตัว เพือ่ประสทิธภิาพการท าให ้

บรสิทุธิท์ีด่ทีีส่ดุ โมเลกลุควบคมุภายในควรมคีวามยาวมากกวา่ 200 นวิคลโีอไทดเ์นือ่งจากโมเลกลุทีม่ี

ขนาดเล็กลงจะไมส่ามารถกูค้นืไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ดคู าแนะน าของผูผ้ลติเพือ่ก าหนดความเขม้ขน้ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ การใชค้วามเขม้ขน้นอกเหนอืจากที่

แนะน าอาจลดประสทิธภิาพการเพิม่จ านวน 

  



 

 

12 ค าแนะน าการใชง้าน (คูม่อื) QIAamp DSP Virus Spin Kit  01/2021 

สรปุและค าอธบิาย 

QIAamp DSP Virus Spin Kit ใชเ้ทคโนโลยทีีม่ฐีานทีม่ั่นคงส าหรับการท า DNA และ RNA ของไวรัส

ใหบ้รสิทุธิพ์รอ้มกนั ชดุอปุกรณ์นีร้วมคณุสมบัตกิารจับทีเ่ลอืกไดข้องเมมเบรนทีท่ าจากซลิกิากบัปรมิาณ

การชะลา้งทีย่ดืหยุน่ระหวา่ง 20 ถงึ 150 µl ขัน้ตอนนีเ้หมาะส าหรับใชก้ับพลาสมาและซร่ัีม ตัวอยา่ง

สามารถเป็นของสดหรอืแชแ่ข็งได ้หากไมไ่ดถ้กูแชแ่ข็งและละลายมากกวา่หนึง่ครัง้ (ดทูีห่นา้ 18) กรด

นวิคลอีกิของไวรัสถกูชะลา้งใน Buffer AVE พรอ้มส าหรับใชใ้นปฏกิริยิาการเพิม่จ านวนหรอืการจัดเก็บ

ทีอ่ณุหภมู ิ–30 ถงึ –15°C  
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วัสดทุีจ่ัดเตรยีมให ้

สว่นประกอบของชดุอปุกรณ ์

 QIAamp DSP Virus Spin Kit 

หมายเลขแค็ตตาล็อก 

จ านวน preps 

 

61704 

50§ 

 

 

QIAamp 
MinElute 

QIAamp MinElute Columns with Wash Tubes 
(WT) (QIAamp MinElute Columns พรอ้มหลอด
ส าหรับลา้ง (WT)) (2 ml) 

 
50 

 LT Lysis Tubes (หลอดส าหรับการสลายตัว) (2 ml) 
 

50  

 ET Elution Tubes (หลอดส าหรับการชะลา้ง) (1.5 ml) 
 

50  

 WT Wash Tubes (หลอดส าหรับการลา้ง) (2 ml) 
 

5 x 50  

 AL Lysis Buffer (บฟัเฟอรไ์ลซสิ)* 
 

33 ml  

 AW1 Wash Buffer 1 (บัฟเฟอรก์ารลา้ง 1)* (เขม้ขน้) 
 

19 ml  

 AW2 Wash Buffer 2 (บัฟเฟอรก์ารลา้ง 2)† (เขม้ขน้) 
 

13 ml  

 AVE Elution Buffer (บฟัเฟอรก์ารชะลา้ง)† (ฝาสมีว่ง) 
 

4 x 2 ml  

 PS Protease Solvent (ตวัท าละลายโปรตเีอส)† 
 

4.4 ml  

 Carrier Carrier RNA (น ้ายาน าพาสาร RNA) (ฝาสแีดง) 
 

310 µg  

 QP QIAGEN Protease‡ 
 

1 ขวด  

 – ค าแนะน าการใชง้าน (คูม่อื) 

 

1  

     
* ประกอบดว้ยเกลอืชารโ์ทรปิก ใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัทีเ่หมาะสมและสวมถงุมอืขณะจับตอ้ง ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสารฆา่
เชือ้ทีม่สีารฟอกขาว ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีห่นา้ 15 

† ประกอบดว้ยโซเดยีมเอไซดเ์ป็นสารกนัเสยี 
‡ ด ู"การเตรยีมสารทีใ่ชเ้ป็นตัวกระท าปฏกิริยิาและบัฟเฟอร"์, หนา้21 
§ หากใช ้QIAamp DSP Virus Spin Kit โดยอัตโนมัตบินเครือ่งมอื QIAcube หรอื QIAcube Connect MDx เครือ่งมอือาจประมวลผล
นอ้ยกวา่ 50 ตัวอยา่งเนื่องจากปรมิาณทีต่ายแลว้ การระเหยและการใชส้ารทีใ่ชเ้ป็นตัวกระท าปฏกิริยิาเพิม่เตมิโดยการปิเปตอัตโนมัต ิ

QIAGEN รับประกนัเฉพาะการเตรยีมตัวอยา่ง 50 ชิน้พรอ้มการใช ้QIAamp DSP Virus Spin Kit แบบแมนนวล 
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วสัดทุีต่อ้งใชแ้ตไ่มไ่ดจ้ัดหาให ้

เมือ่ท างานกบัสารเคม ีใหส้วมใสเ่สือ้คลมุหอ้งปฏบัิตกิาร ถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ และแวน่ป้องกนัดวงตาที่

เหมาะสมเสมอ ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดศกึษาเอกสารขอ้มลูความปลอดภัย (Safety Data Sheet, 

SDS) ทีเ่หมาะสมจากผูจ้ัดจ าหน่ายของผลติภัณฑนั์น้ 

⚫ เอทานอล (96–100%)* 

⚫ ปิเปต† และทปิปิเปต (เพือ่ป้องกันการปนเป้ือนขา้ม เราขอแนะน าอยา่งยิง่ใหใ้ชท้ปิปิเปตทีม่กีาร

ป้องกนัละอองลอย) 

⚫ บล็อกความรอ้น† ส าหรับการสลายตัวอยา่งที ่56°C  

⚫ เครือ่งหมนุเหวีย่งสาร† (มโีรเตอรส์ าหรับหลอด 1.5 ml และ 2 ml) 

⚫ เครือ่งเขยา่สาร 

⚫ ส าหรับตัวอยา่ง <200 µl: สารละลาย NaCl 0.9% 

ส าหรับขัน้ตอนอัตโนมัตเิทา่นัน้ 

⚫ Rotor Adapters, หมายเลขแค็ตตาล็อก 990394 

⚫ Rotor Adapter Holder หมายเลขแค็ตตาล็อก 990392 

⚫ Sample Tubes CB (2 ml), หมายเลขแค็ตตาล็อก 990382 (หลอดป้อนตัวอยา่ง) 

⚫ Shaker Rack Plugs, หมายเลขแค็ตตาล็อก 9017854 

⚫ Reagent Bottles, 30 ml, หมายเลขแค็ตตาล็อก 990393 

⚫ Filter-Tips, 1000 µl, หมายเลขแค็ตตาล็อก 990352 

⚫ Filter-Tips, 1000 µl, ชนดิปากกวา้ง, หมายเลขแค็ตตาล็อก 990452 

⚫ Filter-Tips 200 µl, หมายเลขแค็ตตาล็อก 990332 

⚫ SafeSeal Tube, 1.5 ml, Sarstedt® (หมายเลขแค็ตตาล็อก 72.706) 

 

* อยา่ใชแ้อลกอฮอลท์ีเ่สยีสภาพซึง่มสีารอืน่ ๆ เชน่ เมทานอลหรอืเมทลิเอทลิคโีตน 

† เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ตัวอยา่งไดร้บัการประมวลผลอยา่งถกูตอ้งในขัน้ตอน QIAamp DSP Virus Spin Kit เราขอแนะน าอยา่งยิง่ให ้
ปรับเทยีบเครือ่งมอื (เชน่ ปิเปตและบล็อกความรอ้น) ตามค าแนะน าของผูผ้ลติ 
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ค าเตอืนและขอ้ควรระวัง 

โปรดทราบวา่คณุอาจตอ้งรายงานเหตกุารณ์รา้ยแรงทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัอปุกรณ์ไปยังผูผ้ลติและ

หน่วยงานก ากบัดแูลทีม่ผีูใ้ชแ้ละ/หรอืผูป่้วย 

ขอ้มลูดา้นความปลอดภัย 

ส าหรับการใชง้านวนิจิฉัยในหลอดทดลอง 

เมือ่ท างานกับสารเคม ี ใหส้วมใสเ่สือ้คลมุหอ้งปฏบัิตกิาร ถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ และแวน่ป้องกนัดวงตาที่

เหมาะสมเสมอ ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดศกึษาเอกสารขอ้มลูความปลอดภัย (Safety Data Sheet, 

SDS) ทีเ่หมาะสม เอกสารเหลา่นีม้ใีหบ้รกิารทางออนไลน์ในรูปแบบ PDF ไดท้ี ่www.qiagen.com/safety 

ทีซ่ ึง่คณุจะสามารถคน้หา ด ูและพมิพ ์SDS ของชดุอปุกรณ์ QIAGEN และสว่นประกอบชดุอปุกรณ์แตล่ะ

รายการได ้

 

 

ขอ้ควรระวงั: อยา่เตมิสารฟอกขาวหรอืสารละลายทีเ่ป็นกรดลงใน-ของเสยีจาก

การเตรยีมตัวอยา่งโดยตรง 

Buffer AL และ Buffer AW1 ประกอบดว้ย guanidine hydrochloride ซึง่สามารถสรา้งสารประกอบทีม่ี

ปฏกิริยิาสงูเมือ่รวมกบัสารฟอกขาว หากของเหลวทีม่บัีฟเฟอรเ์หลา่นีห้ก ใหท้ าความสะอาดดว้ย

ผงซกัฟอกและน ้าทีม่คีวามเหมาะสมในหอ้งปฏบัิตกิาร หากของเหลวทีห่กมสีารทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการตดิ

เชือ้ ใหท้ าความสะอาดบรเิวณทีไ่ดรั้บผลกระทบกอ่นดว้ยผงซกัฟอกและน ้าในหอ้งปฏบัิตกิารจากนัน้ใช ้

โซเดยีมไฮโปคลอไรท ์1% (v/v) 

หากขวดบัฟเฟอรเ์สยีหายหรอืร่ัว ใหส้วมถงุมอืและแวน่ตาป้องกนัเมือ่ทิง้ขวดเพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บ

สว่นบคุคลหรอืการบาดเจ็บตอ่ผูอ้ืน่ 

http://www.qiagen.com/safety
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QIAGEN ไมไ่ดท้ดสอบของเสยีทีเ่ป็นของเหลวทีเ่กดิจากกระบวนการ QIAamp DSP Virus Spin 

ส าหรับวัสดตุดิเชือ้ทีต่กคา้ง การปนเป้ือนของของเสยีทีเ่ป็นของเหลวดว้ยวัสดตุดิเชือ้ทีต่กคา้งนัน้ไมน่่า

เกดิขึน้ไดส้งู แตไ่มส่ามารถก าจัดออกไดทั้ง้หมด ดังนัน้ของเสยีทีเ่ป็นของเหลวจงึตอ้งถอืวา่ตดิเชือ้และ

ไดร้ับการจัดการและทิง้ตามกฎระเบยีบดา้นความปลอดภัยในทอ้งถิน่ 

ขอ้ความแสดงความเป็นอันตรายและขอ้ควรระวังตอ่ไปนีใ้ชก้บัสว่นประกอบของ QIAamp DSP Virus 

Spin Kit: 

Buffer AL 

 

ประกอบดว้ย: guanidine hydrochloride; กรดมาเลอกิ ค าเตอืน! อาจเป็น

อันตรายหากกลนืกนิหรอืสดูดม กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนังได ้

กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตาอยา่งรนุแรง อาจกอ่ใหเ้กดิอาการแพท้ี่

ผวิหนัง หากยังคงมอีาการระคายเคอืงตา: รับค าปรกึษา/การรักษาพยาบาล

ทางการแพทย ์ ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนแลว้ลา้งกอ่นน ามาใชใ้หม ่ สวมถงุมอื

ป้องกนั/ชดุป้องกนั/แวน่ตาป้องกันดวงตา/หนา้กากป้องกนัใบหนา้ 

Buffer AW1 

 

ประกอบดว้ย: guanidine hydrochloride ค าเตอืน! เป็นอันตรายหากกลนืกนิ

หรอืสดูดม กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนังได ้ กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืง

ดวงตาอยา่งรนุแรง โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืหมอ/แพทยห์ากคณุรูส้กึไม่

สบาย ควรก าจัดสาร/ภาชนะทีโ่รงงานก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บอนุญาต ถอด

เสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนแลว้ลา้งกอ่นน ามาใชใ้หม ่ สวมถงุมอืป้องกนั/ชดุป้องกนั/

แวน่ตาป้องกนัดวงตา/หนา้กากป้องกนัใบหนา้  



 

 

ค าแนะน าการใชง้าน (คูม่อื) QIAamp DSP Virus Spin Kit  01/2021 17 

QIAGEN Protease 

 

ประกอบดว้ย: ซบัทลิซินิ อันตราย! อาจกอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนัง

เล็กนอ้ยได ้ กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ดวงตาอยา่งรนุแรง อาจกอ่ใหเ้กดิ

อาการภมูแิพห้รอืหอบหดืหรอืหายใจล าบากหากสดูดม หลกีเลีย่งการหายใจ

เอาฝุ่ น/ควัน/กา๊ซ/ละออง/ไอระเหย/สเปรย ์ ควรก าจัดสาร/ภาชนะทีโ่รงงาน

ก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บอนุญาต หากมอีาการทางระบบทางเดนิหายใจ: โทรหา

ศนูยพ์ษิวทิยาหรอืหมอ/แพทย ์ หากเขา้ตา: ใหใ้ชน้ ้าสะอาดลา้งตาอยา่ง

ระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาท ี หากใสค่อนแทคเลนส ์ ใหถ้อดออกกอ่น หาก

ท าไดโ้ดยงา่ย แลว้จงึท าการลา้งตาตอ่ไป หากสดูดม: หากหายใจล าบาก ให ้

เคลือ่นยา้ยผูป่้วยไปยังทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิแ์ละพักผอ่นในทา่ทีห่ายใจได ้

สะดวก ตดิตอ่ศนูยพ์ษิวทิยาหรอืหมอ/แพทยท์ันท ี สวมถงุมอืป้องกนั/ชดุ

ป้องกนั/แวน่ตาป้องกนัดวงตา/หนา้กากป้องกนัใบหนา้ สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนั

ระบบทางเดนิหายใจ  
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การเก็บและการจัดการน ้ายา 

คอลัมน ์QIAamp MinElute ควรจัดเก็บไวท้ี ่2–8°C เมือ่เดนิทางมาถงึ สามารถจัดเก็บบัฟเฟอรท์ัง้หมด

ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (15–25°C) ได ้

น ้ายาน าพาสาร RNA ไลโอฟิไลซส์ามารถจัดเก็บไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งจนถงึวันหมดอายบุนกลอ่งชดุ

อปุกรณ์ น ้ายาน าพาสาร RNA สามารถละลายไดใ้น Buffer AVE เทา่นัน้ ควรเพิม่น ้ายาน าพาสาร RNA 

ทีล่ะลายใน Buffer AL ทันทตีามทีอ่ธบิายไวใ้นหนา้ 21 ส าหรับขัน้ตอนแบบแมนนวลเทา่นัน้ ควรเตรยีม

สารละลายนีใ้หมแ่ละคงตัวทีอ่ณุหภมู ิ 2–8°C นานถงึ 48 ชัว่โมง สว่นทีไ่มไ่ดใ้ชข้องน ้ายาน าพาสาร 

RNA ทีล่ะลายใน Buffer AVE ควร แชแ่ข็งในสว่นยอ่ยทีอ่ณุหภมู ิ–30 ถงึ –15°C 

QIAGEN Protease (QP) ไลโอฟิไลซส์ามารถจัดเก็บไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งไดจ้นถงึวันหมดอายขุองชดุ

อปุกรณ์โดยไมส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพ  

QIAGEN Protease (QP) ทีส่รา้งขึน้ใหมใ่นตัวท าละลายโปรตเีอส (PS) จะคงตัวไดน้านถงึหนึง่ปีเมือ่

จัดเก็บไวท้ีอ่ณุหภมู ิ 2–8°C แตจ่นกวา่จะถงึวันหมดอายขุองชดุอปุกรณ์เทา่นัน้ ควรหลกีเลีย่งการเก็บ

สารละลายเขม้ขน้ QIAGEN Protease ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งเป็นเวลานาน 

บัฟเฟอรก์ารลา้ง 1 (AW1) ทีส่รา้งขึน้ใหมแ่ละบัฟเฟอรก์ารลา้ง 2 (AW2) ทีส่รา้งขึน้ใหมจ่ะคงตัวไดน้าน

ถงึ 1 ปีเมือ่จัดเก็บไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้ง แตจ่นกวา่จะถงึวันหมดอายใุนกลอ่งชดุอปุกรณ์เทา่นัน้ 

การจัดเก็บและการจัดการตวัอยา่ง 

หลังจากการรวบรวมและการหมนุเหวีย่ง สามารถจัดเก็บพลาสมาหรอืซร่ัีมทีอ่ณุหภมู ิ2–8°C ไดน้านถงึ 

6 ชัว่โมง ส าหรับการจัดเก็บระยะยาว ขอแนะน าใหแ้ชแ่ข็งในสว่นยอ่ยทีอ่ณุหภมู ิ–80 ถงึ –20°C ตอ้ง

ไมล่ะลายตัวอยา่งพลาสมาหรอืซร่ัีมแชแ่ข็งมากกวา่หนึง่ครัง้ การละลาย- แชแ่ข็งซ ้า ๆ จะน าไปสูก่าร

เสยีสภาพและการตกตะกอนของโปรตนีสง่ผลใหค้วามเขม้ขน้ของไวรัสลดลงและดังนัน้ปรมิาณของ

กรดนวิคลอีกิของไวรัสจงึลดลง นอกจากนี ้ cryoprecipitates ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการละลาย- แชแ่ข็งจะ

ไปอดุตันเมมเบรน QIAamp MinElute หากมองเห็น cryoprecipitates สิง่นีส้ามารถอัดเม็ดโดยการ

หมนุเหวีย่งทีป่ระมาณ 6,800x g เป็นเวลา 3 นาท ีควรเอาสว่นเหนอืตะกอนทีล่า้งออกและด าเนนิการ

ทันทโีดยไมร่บกวนเม็ด 
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กระบวนการ 

จดุส าคัญกอ่นเริม่งาน 

⚫ หลังจากไดรั้บชดุอปุกรณ์แลว้ ใหต้รวจสอบความเสยีหายของสว่นประกอบของชดุอปุกรณ์ การ

บรรจแุบบบลสิเตอรห์รอืขวดบัฟเฟอรเ์สยีหาย โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารดา้นเทคนคิของ QIAGEN 

หรอืตัวแทนจ าหน่ายในพืน้ทีข่องคณุ ในกรณีของเหลวหก โปรดดทูี ่"ค าเตอืนและขอ้ควรระวัง" 

(หนา้15) อยา่ใชส้ว่นประกอบของชดุอปุกรณ์ทีเ่สยีหายเนือ่งจากการใชง้านอาจท าใหช้ดุอปุกรณ์มี

ประสทิธภิาพต า่ 

⚫ ใชอ้ปุกรณ์ทีป่ราศจาก RNase เสมอ 

⚫ เปลีย่นทปิปิเปตเสมอระหวา่งการถา่ยโอนของเหลว เพือ่ลดการปนเป้ือนขา้มใหน้อ้ยทีส่ดุ ขอ

แนะน าใหใ้ชท้ปิปิเปตป้องกนัละอองลอย 

⚫ ขัน้ตอนการหมนุเหวีย่งทัง้หมดจะด าเนนิการทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (15–25°C) 

⚫ ควรใชถ้งุมอืทีใ่ชแ้ลว้ทิง้และตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอวา่ไมป่นเป้ือนกบัวัสดตัุวอยา่ง ทิง้ถงุมอืหาก

ปนเป้ือน  

⚫ เพือ่ลดการปนเป้ือนขา้มใหน้อ้ยทีส่ดุ ใหเ้ปิดทลีะหลอดเทา่นัน้ 

⚫ อยา่ใชส้ว่นประกอบชดุอปุกรณ์จากชดุอปุกรณ์อืน่กับชดุอปุกรณ์ทีค่ณุก าลังใชง้านอยูเ่วน้แต่

หมายเลขล็อตจะเหมอืนกนั 

⚫ หลกีเลีย่งการปนเป้ือนของจลุนิทรยีใ์นชดุอปุกรณ์สารทีใ่ชเ้ป็นตัวกระท าปฏกิริยิา 

⚫ เพือ่ใหม้ั่นใจในความปลอดภัยจากวัสดทุีอ่าจตดิเชือ้ เราขอแนะน าใหท้ างานภายใตส้ภาวะการ

ไหลเวยีนของอากาศทีผ่า่นการกรองจนกวา่ตัวอยา่งจะสลายตัว  

⚫ ส าหรับระบบอัตโนมัต ิใหป้ฏบัิตติามค าแนะน าจากเอกสารเกณฑว์ธิ ี(QIAcube) หรอืบนหนา้จอ

ซอฟตแ์วร ์(QIAcube Connect MDx) และดคููม่อืการใชง้านทีเ่หมาะสม (ส าหรับ QIAcube และ 

QIAcube Connect MDx) 

⚫ ควรใชช้ดุอปุกรณ์นีโ้ดยบคุลากรทีไ่ดรั้บการฝึกอบรมในแนวปฏบัิตหิอ้งปฏบัิตกิารตรวจวนิจิฉัยใน

หลอดทดลองเทา่นัน้ 

  



 

 

20 ค าแนะน าการใชง้าน (คูม่อื) QIAamp DSP Virus Spin Kit  01/2021 

การจัดการคอลัมน ์QIAamp MinElute 

เนือ่งจากความไวของเทคโนโลยกีารเพิม่จ านวนกรดนวิคลอีกิ จงึจ าเป็นตอ้งมขีอ้ควรระวังตอ่ไปนีเ้มือ่

จัดการคอลัมน ์QIAamp MinElute เพือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือนขา้มระหวา่งการเตรยีมตัวอยา่ง: 

⚫ ใชตั้วอยา่งหรอืสารละลายกับคอลัมน ์QIAamp MinElute อยา่งระมัดระวัง ปิเปตตัวอยา่งลงใน

คอลัมน ์QIAamp MinElute โดยไมท่ าใหข้อบของคอลัมนเ์ปียก 

⚫ เปลีย่นทปิปิเปตระหวา่งการถา่ยโอนของเหลวทัง้หมด ขอแนะน าใหใ้ชท้ปิปิเปตป้องกนัละอองลอย 

⚫ หลกีเลีย่งการสมัผัสเมมเบรน QIAamp MinElute ดว้ยทปิปิเปต 

⚫ หลังจากขัน้ตอนการเขยา่สัน่ทัง้หมดแลว้ใหห้มนุเหวีย่งหลอดไมโครเซนตฟิิวจส์ัน้ ๆ เพือ่ขจัดหยด

จากดา้นในของฝา 

⚫ สวมถงุมอืตลอดขัน้ตอนทัง้หมด ในกรณีทีส่มัผัสกันระหวา่งถงุมอืกบัตัวอยา่ง ใหเ้ปลีย่นถงุมอืทันท ี

การหมนุเหวีย่ง 

⚫ หลอดส าหรับลา้งและหลอดส าหรับการชะลา้ง ส าหรับขัน้ตอนการหมนุเหวีย่งทัง้หมดมาพรอ้มกบั

ชดุอปุกรณ์ 

⚫ การหมนุเหวีย่งของคอลัมน ์QIAamp MinElute จะด าเนนิการทีป่ระมาณ 6,000 x g เพือ่ลดเสยีง

รบกวนจากการหมนุเหวีย่ง การหมนุเหวีย่งคอลัมน ์QIAamp MinElute ดว้ยความเร็วเต็มทีจ่ะไม่

สง่ผลตอ่ปรมิาณของ DNA หรอื RNA 

⚫ ส าหรับการป่ันแหง้เมือ่สิน้สดุขัน้ตอนการลา้งและส าหรับการชะลา้ง ควรใชก้ารหมนุเหวีย่งดว้ย

ความเร็วเต็มที ่

⚫ ขัน้ตอนการหมนุเหวีย่งทัง้หมดควรด าเนนิการทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (15–25°C) 
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ก าลังประมวลผลคอลัมน ์QIAamp MinElute ในเครือ่งหมนุเหวีย่งสาร 

⚫ ปิดคอลัมน ์QIAamp MinElute กอ่นวางลงในเครือ่งหมนุเหวีย่งสาร หมนุเหวีย่งตามทีอ่ธบิายไว ้

⚫ ถอดคอลัมน ์QIAamp MinElute และหลอดส าหรับลา้ง ออกจากเครือ่งหมนุเหวีย่งสาร 

⚫ วางคอลัมน ์QIAamp MinElute ลงในหลอดส าหรับลา้งใหม ่ทิง้ของเหลวทีผ่า่นการกรองและ

หลอดส าหรับลา้ง โปรดทราบวา่ของเหลวทีผ่า่นการกรองอาจมขีองเสยีอันตรายและควรก าจัด

อยา่งเหมาะสม 

⚫ เปิดคอลัมน ์QIAamp MinElute ทลีะคอลัมนเ์ทา่นัน้และระวังอยา่ใหเ้กดิละอองลอย 

ส าหรับการประมวลผลหลาย ๆ ตัวอยา่งแบบขนานทีม่ปีระสทิธภิาพ เราขอแนะน าใหใ้สห่ลอดส าหรับ

ลา้งในชัน้วางเพือ่ใหส้ามารถถา่ยโอนคอลัมน ์ QIAamp MinElute ไดห้ลังจากการหมนุเหวีย่ง หลอด

ส าหรับลา้งทีใ่ชแ้ลว้ทีม่ขีองเหลวทีผ่า่นการกรองสามารถทิง้ไดแ้ละสามารถวางหลอดส าหรับลา้งใหมท่ี่

มคีอลัมน ์QIAamp MinElute ลงในเครือ่งหมนุเหวีย่งไดโ้ดยตรง 

การเตรยีมสารทีใ่ชเ้ป็นตัวกระท าปฏกิริยิาและบัฟเฟอร ์

⚫ การเตรยีม RNA 

เมือ่เตรยีม RNA ของไวรัสใหท้ างานอยา่งรวดเร็วในระหวา่งขัน้ตอนแบบแมนนวลของขัน้ตอนและ

อา่น ภาคผนวก ในหนา้ 33 กอ่นทีจ่ะเริม่ 

⚫ การเตรยีม QIAGEN Protease 

เพิม่สิง่ทีบ่รรจทัุง้หมดของขวดทีม่ตัีวท าละลายโปรตเีอส (PS) 4.4 ml ลงในขวดของ QIAGEN 

Protease (QP) ไลโอฟีไลซแ์ละผสมอยา่งระมัดระวัง เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิฟอง ใหผ้สมโดยการ

พลกิขวดหลาย ๆ ครัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ QIAGEN Protease (QP) ละลายหมดแลว้ 

 อยา่เตมิ QIAGEN Protease (QP) ลงใน Buffer AL โดยตรง* 

QIAGEN Protease (QP) ทีส่รา้งขึน้ใหมใ่นตัวท าละลายโปรตเีอส (PS) จะคงตัวเป็นเวลาหนึง่ปี

เมือ่จัดเก็บไวท้ีอ่ณุหภมู ิ2–8°C แตจ่นกวา่จะถงึวันหมดอายขุองชดุอปุกรณ์เทา่นัน้ ควรหลกีเลีย่ง

การเก็บสารละลายเขม้ขน้ QIAGEN Protease ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งเป็นเวลานาน 

 

* ประกอบดว้ยเกลอืชารโ์ทรปิก ใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัในหอ้งปฏบิัตกิารทีเ่หมาะสมและสวมถงุมอืขณะจัดการ ไมส่ามารถ
ใชไ้ดก้บัสารฆา่เชือ้ทีม่สีารฟอกขาว ส าหรับขอ้มลูดา้นความปลอดภัย โปรดดทูีห่นา้15 
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⚫ การเพิม่น ้ายาน าพาสาร RNA ไปยัง Buffer AL* (ส าหรับขัน้ตอนแบบแมนนวลเทา่นัน้) 

เตมิ Buffer AVE 310 µl ลงในหลอดทีม่นี ้ายาน าพาสาร RNA ไลโอฟิไลซ ์310 µg เพือ่ใหไ้ด ้

สารละลาย 1 µg/µl ละลายน ้ายาน าพาสาร RNA ใหล้ะเอยีด แบง่ออกเป็นสว่นยอ่ยตามขนาดที่

สะดวกและจัดเก็บไวท้ีอ่ณุหภมู ิ–25 ถงึ –15 °C อยา่แชแ่ข็ง - ละลายสว่นยอ่ยของ carrier RNA 

มากกวา่ 3 ครัง้ 

น ้ายาน าพาสาร RNA ไมล่ะลายใน Buffer AL ตอ้งละลายใน Buffer AVE กอ่นแลว้จงึเพิม่เขา้

ไปใน Buffer AL 

ค านวณปรมิาณของสารผสม Buffer AL –น ้ายาน าพาสาร RNA ทีต่อ้งการตอ่กลุม่ตัวอยา่งโดย

เลอืกจ านวนตัวอยา่งทีจ่ะประมวลผลพรอ้มกนัจาก ตารางที ่1, หนา้ 23 ส าหรับตัวอยา่งจ านวนมาก

ขึน้สามารถค านวณปรมิาณไดโ้ดยใชก้ารค านวณตัวอยา่งดา้นลา่ง: 

n x 0.22 ml = y ml 

y ml x 28 µl/ml = z µl 

ทีซ่ ึง่:  n = จ านวนตัวอยา่งทีต่อ้งด าเนนิการพรอ้มกนั 

y = ปรมิาณ Buffer AL ทีค่ านวณได ้

z = ปรมิาณของน ้ายาน าพาสาร RNA– Buffer AVE ทีจ่ะเพิม่ไปยัง Buffer AL 

คอ่ย ๆ ผสมโดยพลกิกลับหลอด 10 ครัง้ เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิฟอง อยา่หมนุวน ส าหรับขัน้ตอน

อัตโนมัต ิการเพิม่น ้ายาน าพาสาร RNA ไปยัง Buffer AL ท าไดโ้ดย QIAcube/QIAcube Connect MDx  

 

* ประกอบดว้ยเกลอืชารโ์ทรปิก ใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัในหอ้งปฏบิัตกิารทีเ่หมาะสมและสวมถงุมอืขณะจัดการ ไมส่ามารถ
ใชไ้ดก้บัสารฆา่เชือ้ทีม่สีารฟอกขาว ส าหรับขอ้มลูดา้นความปลอดภัย โปรดดทูีห่นา้ 15 
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ตาราง 1 ปรมิาณของ Buffer AL และสว่นผสมน า้ยาน าพาสาร RNA–Buffer AVE ทีจ่ าเป็นส าหรบัจ านวนเฉพาะของ
ตวัอยา่งส าหรบัข ัน้ตอน QIAamp DSP Virus Spin 

 จ านวน
ตวัอยา่ง ปรมิาณ Buffer 

AL (ml) 

ปรมิาณน า้ยา
น าพาสาร RNA 

AVE (µl) 
จ านวนตวัอยา่ง ปรมิาณ Buffer 

AL (ml) 

ปรมิาณน า้ยา
น าพาสาร RNA 

AVE (µl) 

 

1 0.22 ml 6.2 µl 13 2.86 ml 80.1 µl 

 2 0.44 ml 12.3 µl 14 3.08 ml 86.3 µl  

 3 0.66 ml 18.5 µl 14 3.30 ml 92.4 µl  

 4 0.88 ml 24.6 µl 16 3.52 ml 98.6 µl  

 5 1.10 ml 30.8 µl 17 3.74 ml 104.7 µl  

 6 1.32 ml 37.0 µl 18 3.96 ml 110.9 µl  

 7 1.54 ml 43.1 µl 19 4.18 ml 117.0 µl  

 8 1.76 ml 49.3 µl 20 4.40 ml 123.2 µl  

 9 1.98 ml 55.4 µl 21 4.62 ml 129.4 µl  

 10 2.20 ml 61.6 µl 22 4.84 ml 135.5 µl  

 11 2.42 ml 67.8 µl 23 5.06 ml 141.7 µl  

 12 2.64 ml 73.9 µl 24 5.28 ml 147.8 µl  

   ขัน้ตอนการเตรยีมตัวอยา่งไดรั้บการปรับใหเ้หมาะสมส าหรับน ้ายาน าพาสาร RNA 5.6 µg ตอ่ตวัอยา่ง หากน ้ายาน าพาสาร 

RNA นอ้ยกวา่แสดงใหเ้ห็นวา่ดกีวา่ส าหรับระบบการเพิม่จ านวนของคณุ ใหถ้า่ยโอนน ้ายาน าพาสาร RNA ทีล่ะลายใน

ปรมิาณทีต่อ้งการเทา่นัน้ไปยังหลอดทีม่ ีBuffer AL ส าหรับแตล่ะไมโครกรัมของน ้ายาน าพาสาร RNA ทีจ่ าเป็นตอ่การเตรยีมแต่

ละครัง้ ใหเ้พิม่ Buffer AVE -น ้ายาน าพาสาร RNA ทีล่ะลาย 5 µl ตอ่หนึง่มลิลลิติรของ Buffer AL การใชน้ ้ายาน าพาสาร RNA 

นอ้ยกวา่ 5.6 µg ตอ่ตวัอยา่งตอ้งไดรั้บการตรวจสอบความถกูตอ้งส าหรับตัวอยา่งแตล่ะประเภทและการทดสอบดาวนส์ตรมี 
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Buffer AW1* 

เตมิเอทานอล (96–100%) 25 ml ลงในขวดทีม่ ีBuffer AW1 เขม้ขน้ 19 ml ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งขวด 

ท าเครือ่งหมายในชอ่งท าเครือ่งหมายบนฉลากเพือ่ระบวุา่มกีารเตมิเอทานอล จัดเก็บ Buffer AW1 ที่

สรา้งขึน้ใหมท่ีอ่ณุหภมูหิอ้ง Buffer AW1 ทีส่รา้งขึน้ใหมจ่ะคงตัวไดน้านถงึหนึง่ปีเมือ่จัดเก็บไวท้ี่

อณุหภมูหิอ้ง แตจ่นกวา่จะถงึวันหมดอายขุองชดุอปุกรณ์เทา่นัน้ 

 ผสม Buffer AW1 ทีส่รา้งขึน้ใหมท่กุครัง้โดยเขยา่กอ่นเริม่ขัน้ตอน 

Buffer AW2†  

เตมิเอทานอล (96–100%) 30 ml ลงในขวดทีม่ ีBuffer AW2 เขม้ขน้ 13 ml ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งขวด 

ท าเครือ่งหมายในชอ่งท าเครือ่งหมายบนฉลากเพือ่ระบวุา่มกีารเตมิเอทานอล จัดเก็บ Buffer AW2 ที่

สรา้งขึน้ใหมท่ีอ่ณุหภมูหิอ้ง Buffer AW2 ทีส่รา้งขึน้ใหมจ่ะคงตัวไดน้านถงึหนึง่ปีเมือ่จัดเก็บไวท้ี่

อณุหภมูหิอ้ง แตจ่นกวา่จะถงึวันหมดอายขุองชดุอปุกรณ์เทา่นัน้ 

 ผสม Buffer AW2 ทีส่รา้งขึน้ใหมท่กุครัง้โดยเขยา่กอ่นเริม่ขัน้ตอน 

การชะลา้งกรดนวิคลอีกิ 

บัฟเฟอรก์ารชะลา้งควรปรับใหเ้ขา้กบัอณุหภมูหิอ้งกอ่นทีจ่ะน าไปใชก้บัคอลัมน ์

  

 

* ประกอบดว้ยเกลอืชารโ์ทรปิก ใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัในหอ้งปฏบิัตกิารทีเ่หมาะสมและสวมถงุมอืขณะจัดการ ไมส่ามารถ
ใชไ้ดก้บัสารฆา่เชือ้ทีม่สีารฟอกขาว ส าหรับขอ้มลูดา้นความปลอดภัย โปรดดทูีห่นา้ 16 

† ประกอบดว้ยโซเดยีมเอไซดเ์ป็นสารกนัเสยี 
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เกณฑว์ธิ:ี การท าใหก้รดนวิคลอีกิของไวรัสบรสิทุธิจ์ากพลาสมาหรอืซรีั่มโดย

ใชเ้ครือ่งหมนุเหวีย่งสารหรอื QIAcube/QIAcube Connect MDx 

ส าหรับการท าใหก้รดนวิคลอีกิของไวรัสบรสิทุธิจ์ากพลาสมาหรอืซร่ัีม 200 µl โดยใช ้ QIAamp DSP 

Virus Spin Kit โดยใชเ้ครือ่งหมนุเหวีย่งสารหรอืโดยอัตโนมัตบิน QIAcube หรอื QIAcube Connect 

MDx  

จดุส าคัญกอ่นเริม่งาน 

⚫ ขัน้ตอนการหมนุเหวีย่งทัง้หมดจะด าเนนิการทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (15–25°C) 

⚫ ขัน้ตอนดา้นลา่งนีใ้หค้ าแนะน าส าหรับการประมวลผลตัวอยา่งเดยีว อยา่งไรก็ตามสามารถ

ประมวลผลหลายตัวอยา่งในเวลาเดยีวกนัได ้จ านวนขึน้อยูก่บัความจขุองเครือ่งเหวีย่งสารทีใ่ช ้

⚫ การประมวลผลแบบอัตโนมัต ิ2-10 หรอื 12 ตัวอยา่งสามารถท าไดบ้น QIAcube หรอื QIAcube 

Connect MDx  

⚫ ส าหรับระบบอัตโนมัต ิใหป้ฏบัิตติามค าแนะน าจากเอกสารเกณฑว์ธิ ี(QIAcube) หรอืบนหนา้จอ

ซอฟตแ์วร ์(QIAcube Connect MDx) และดคููม่อืการใชง้านทีเ่หมาะสม (ส าหรับ QIAcube และ 

QIAcube Connect MDx) 

สิง่ทีต่อ้งท ากอ่นเริม่ตน้การท างาน 

⚫ ปรับตัวอยา่งใหส้มดลุกบัอณุหภมูหิอ้ง (15–25°C) 

⚫ ปรับ Buffer AVE ใหส้มดลุกบัอณุหภมูหิอ้งเพือ่การชะลา้งในขัน้ตอนที ่14 

⚫ ตัง้คา่บล็อกความรอ้นเป็น 56°C ± 3°C เพือ่ใชใ้นขัน้ตอนที ่4 

⚫ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Buffer AW1, Buffer AW2 และ QIAGEN Protease (QP) ไดร้ับการ

จัดเตรยีมตามค าแนะน าในหนา้ 19–24 

⚫ เพิม่น ้ายาน าพาสาร RNA ทีส่รา้งขึน้ใหมใ่น Buffer AVE ไปยัง Buffer AL ตามค าแนะน าในหนา้21 

(ส าหรับขัน้ตอนแบบแมนนวลเทา่นัน้) 
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กระบวนการ 

⚫ ส าหรับขัน้ตอนแบบแมนนวลดว้ยเครือ่งหมนุเหวีย่งสาร ใหท้ าตามขัน้ตอนที ่1–14 

⚫ ขัน้ตอนนีส้ามารถท าไดโ้ดยอัตโนมัตบิน QIAcube Connect MDx ในสองเวอรช์นัทีแ่ตกตา่งกนั: 

 พลาสมาหรอืซรัีม_มาตรฐาน: ระบบอัตโนมัตเิต็มรูปแบบโดยใชตั้วอยา่ง 200 µl (เริม่จาก

ขัน้ตอนที ่1) 

 พลาสมาหรอืซรัีม_การสลายตัวแบบแมนนวล: ท างานอัตโนมัตบิางสว่นดว้ยการสลายตัวแบบ

แมนนวลนอกเครือ่งโดยใชป้รมิาณตัวอยา่งเริม่ตน้ 200 µl (เริม่หลังจากขัน้ตอนที ่5) 

หมายเหต:ุ ส าหรับการเลอืกเกณฑว์ธิบีน QIAcube โปรดดเูอกสารเกณฑว์ธิ ี

(https://www.qiagen.com/us/qiacube/standard/search/) 

 

1. ปิเปต QIAGEN Protease (QP) 25 µl ลงในหลอดส าหรับสลายตัว (LT) 

 อา่น "การเตรยีมสารทีใ่ชเ้ป็นตัวกระท าปฏกิริยิาและบัฟเฟอร"์, หนา้ 21 ส าหรับขอ้มลูเกีย่วกบั

การแขวนลอย QIAGEN Protease (QP) ในตัวท าละลายโปรตเีอส (PS) ใหม ่

2. เตมิพลาสมาหรอืซร่ัีม 200 µl ลงในหลอดส าหรับสลายตัว (LT) 

ถา้ปรมิาณของตัวอยา่งนอ้ยกวา่ 200 µl ใหเ้ตมิสารละลายโซเดยีมคลอไรด ์0.9% ในปรมิาณที่

เหมาะสมเพือ่เพิม่ปรมิาณของโปรตเีอสและตัวอยา่งรวม 225 µl 

3. เพิม่ Buffer AL 200 µl (ทีม่นี ้ายาน าพาสาร RNA 28 µg/ml ) ปิดฝาและผสมโดยการหมนุวนเป็น

จังหวะเป็นเวลา ≥15 วนิาท ี

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารสลายตัวอยา่งมปีระสทิธภิาพ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีตั่วอยา่งและ Buffer AL จะถกู

ผสมใหเ้ขา้กนัอยา่งทั่วถงึเพือ่ใหไ้ดป้รมิาณสารละลายทีเ่ป็นเนือ้เดยีวกนั 

อยา่เตมิ QIAGEN Protease (QP) ลงใน Buffer AL โดยตรง 

4. บม่ที ่56°C ± 3°C เป็นเวลา 15 นาท ี± 1 นาทใีนบล็อกความรอ้น 

5. หมนุเหวีย่งหลอดส าหรับสลายตัว (LT) สัน้ ๆ เพือ่เอาหยดออกจากดา้นในของฝา 

หมายเหต:ุ หากท าการสลายตัวแบบแมนนวล (ขัน้ตอนที ่1-5) นอกเครือ่ง ใหท้ าตามขัน้ตอน

ตอ่ไปนี ้(ขัน้ตอน 6–14) ไดโ้ดยอัตโนมัต:ิ "Manual lysis protocol" บน QIAcube หรอื QIAcube 

Connect MDx หรอื "Large Plasma samples_Manual lysis protocol" บน QIAcube 

https://www.qiagen.com/us/qiacube/standard/search/
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6. เตมิเอทานอล 250 µl (96–100%) ลงในตัวอยา่ง ปิดฝาและผสมใหเ้ขา้กนัโดยใชก้ารหมนุวนเป็น

จังหวะเป็นเวลา ≥15 วนิาท ีบม่ไลเซทดว้ยเอทานอลเป็นเวลา 5 นาท ี± 30 วนิาททีีอ่ณุหภมูหิอ้ง 

(15–25°C) 

 ถา้อณุหภมูโิดยรอบสงูกวา่ 25°C ควรท าใหเ้อทานอลเย็นตัวลงบนน ้าแข็งกอ่นทีจ่ะเตมิไลเซท 

7. หมนุเหวีย่งหลอดสัน้ ๆ เพือ่เอาหยดออกจากดา้นในของฝา 

8. ใชไ้ลเซททัง้หมดอยา่งระมัดระวังจากขัน้ตอนที ่7 ลงบนคอลัมน ์QIAamp MinElute โดยไมท่ าให ้

ขอบเปียก ปิดฝาและหมนุเหวีย่งทีป่ระมาณ 6,000 x g เป็นเวลา > 1 นาท ีวางคอลัมน ์QIAamp 

MinElute ลงในหลอดส าหรับลา้ง (WT) 2 ml ทีส่ะอาดแลว้ทิง้หลอดส าหรับลา้ง ทีม่ขีองเหลวที่

ผา่นการกรอง 

หาก lysate ไมผ่า่นคอลัมนอ์ยา่งสมบรูณ์หลังจากการหมนุเหวีย่ง ใหห้มนุเหวีย่งอกีครัง้ดว้ย

ความเร็วสงูขึน้จนกวา่คอลัมน ์QIAamp MinElute จะวา่งเปลา่ 

9. เปิดคอลัมน ์QIAamp MinElute อยา่งระมัดระวังและเพิม่ Buffer AW1 500 µl โดยไมท่ าใหข้อบ

เปียก ปิดฝาและหมนุเหวีย่งทีป่ระมาณ 6,000 x g เป็นเวลา ≥1 นาท ีวางคอลัมน ์QIAamp 

MinElute ลงในหลอดส าหรับลา้ง (WT) 2 ml ทีส่ะอาดแลว้ทิง้หลอดส าหรับลา้ง ทีม่ขีองเหลวที่

ผา่นการกรอง 

10.  เปิดคอลัมน ์QIAamp MinElute อยา่งระมัดระวังและเพิม่ Buffer AW2 500 µl โดยไมท่ าใหข้อบ

เปียก ปิดฝาและหมนุเหวีย่งทีป่ระมาณ 6,000 x g เป็นเวลา > 1 นาท ีวางคอลัมน ์QIAamp 

MinElute ลงในหลอดส าหรับลา้ง 2 ml ทีส่ะอาดแลว้ทิง้หลอดส าหรับลา้งทีม่ขีองเหลวทีผ่า่นการ

กรอง 

11.  เปิดคอลัมน ์QIAamp MinElute อยา่งระมัดระวังและเตมิเอทานอล (96–100%) 500 µl โดยไม่

ท าใหข้อบเปียก ปิดฝาและหมนุเหวีย่งทีป่ระมาณ 6,000 x g เป็นเวลา > 1 นาท ีทิง้หลอดส าหรับ

ลา้งทีม่ขีองเหลวทีผ่า่นการกรอง 

เอทานอลไหลเขา้สูส่ารละลายของเหลวทีเ่กดิจากการชะลา้งอาจท าใหเ้กดิปัญหาในการใชง้าน

ดาวนส์ตรมี โรเตอรห์มนุเหวีย่งบางตัวอาจสัน่เมือ่ลดความเร็ว สง่ผลใหก้ารไหลผา่น ซึง่มเีอทานอล

สมัผัสกบัคอลัมน ์QIAamp MinElute การถอดคอลัมน ์QIAamp MinElute และหลอดส าหรับลา้ง

ออกจากโรเตอรอ์าจท าใหก้ารไหลผา่นสมัผัสกบัคอลัมน ์QIAamp MinElute 

12.  วางคอลัมน ์QIAamp MinElute ลงในหลอดส าหรับลา้ง (WT) 2 ml ทีส่ะอาด หมนุเหวีย่งที่

ความเร็วเต็มที ่(ประมาณ 20,000 x g) เป็นเวลา 3 นาท ี± 30 วนิาทเีพือ่ใหเ้มมเบรนแหง้สนทิ 
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13.  วางคอลัมน ์QIAamp MinElute ลงในหลอดส าหรับลา้ง (WT) 2 ml ใหม ่เปิดฝาและบม่ชดุ

ประกอบที ่56°C ± 3°C เป็นเวลา 3 นาท ี± 30 วนิาทเีพือ่ใหเ้มมเบรนแหง้สนทิ 

ขัน้ตอนนีท้ าหนา้ทีใ่นการระเหยของเหลวทีเ่หลอือยู่ 

14.  วางคอลัมน ์QIAamp MinElute ลงในหลอดส าหรับชะลา้ง (ET) และทิง้หลอดส าหรับลา้งทีม่ี

สารละลายของเหลวทีเ่กดิจากการชะลา้ง เปิดฝาคอลัมน ์QIAamp MinElute อยา่งระมัดระวังและ

ใช ้Buffer AVE 20–µl ไปทีก่ ึง่กลางของเมมเบรน ปิดฝาและบม่ทีอ่ณุหภมูหิอ้งเป็นเวลา 5 นาท ี

หมนุเหวีย่งทีค่วามเร็วเต็มที ่(ประมาณ 20,000 x g) เป็นเวลา > 1 นาท ี

ในกรณีของขัน้ตอนแบบอัตโนมัตทิัง้หมด ใหน้ าสารละลายของเหลวทีเ่กดิจากการชะลา้งออก

จากเครือ่งมอืโดยตรงหลังจากท างานเสร็จแลว้และจัดเก็บอยา่งเหมาะสม 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บัฟเฟอรก์ารชะลา้งไดร้ับการปรับใหส้มดลุกับอณุหภมูหิอ้ง หากท าการชะ

ลา้งในปรมิาณเล็กนอ้ย (<50 µl) บัฟเฟอรก์ารชะลา้งจะตอ้งถกูจา่ยไปทีต่รงกลางของเมมเบรน

เพือ่การชะลา้ง RNA และ DNA ทีจ่ับไวอ้ยา่งสมบรูณ์ 

ปรมิาณการชะลา้งมคีวามยดืหยุน่และสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความตอ้งการของการใชง้านดาวน์

สตรมี โปรดจ าไวว้า่ปรมิาณสารละลายของเหลวทีเ่กดิจากการชะลา้งทีกู่ค้นืจะนอ้ยกวา่ปรมิาณ

บัฟเฟอรก์ารชะลา้ง ทีใ่ชก้บัคอลัมนป์ระมาณ 5 µl 
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การควบคมุคณุภาพ 

ตามระบบการจัดการคณุภาพทีไ่ดร้ับการรับรอง ISO ของ QIAGEN แตล่ะล็อตของ QIAamp DSP Virus 

Spin Kit ไดร้ับการทดสอบตามขอ้มลูจ าเพาะทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้เพือ่ใหม้ั่นใจถงึคณุภาพของผลติภัณฑ์

ทีส่ม ่าเสมอ 

ขอ้จ ากดั 

ประสทิธภิาพของระบบไดรั้บการก าหนดโดยใชตั้วอยา่งพลาสมาและซร่ัีมส าหรับการแยกกรดนวิคลอีกิ

ของไวรัส 

เป็นความรับผดิชอบของผูใ้ชใ้นการตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบส าหรับขัน้ตอนใด ๆ ทีใ่ชใ้น

หอ้งปฏบิัตกิารของตนซึง่ไม่ครอบคลุมโดยการศกึษาประสทิธภิาพของ QIAGEN 

เพือ่ลดความเสีย่งของผลกระทบดา้นลบตอ่ผลการวนิจิฉัยใหน้อ้ยทีส่ดุ ควรใชก้ารควบคมุทีเ่หมาะสม

ส าหรับการใชง้านดาวนส์ตรมี ส าหรับการตรวจสอบเพิม่เตมิ แนวทางของการประชมุระหวา่งประเทศวา่

ดว้ยความสอดคลอ้งกนัของขอ้ก าหนดทางเทคนคิ (ICH) ใน ICH Q2 (R1) การตรวจสอบขัน้ตอนการ

วเิคราะห:์ ขอแนะน า ขอ้ความและระเบยีบวธิ ี

ผลการวนิจิฉัยใด ๆ ทีส่รา้งขึน้จะตอ้งมกีารแปลผลร่วมกบัการคน้พบทางคลนิกิหรอืหอ้งปฏบัิตกิารอืน่ ๆ 



 

 

30 ค าแนะน าการใชง้าน (คูม่อื) QIAamp DSP Virus Spin Kit  01/2021 

สญัลกัษณ์ 

สญัลักษณ์ตอ่ไปนีอ้าจปรากฏในค าแนะน าการใชง้านหรอืบนบรรจภัุณฑแ์ละฉลากก ากบั: 

สญัลักษณ์ นยิามของสญัลักษณ์ 

 <N> 

ประกอบดว้ยสารทีใ่ชเ้ป็นตัวกระท าปฏกิริยิาทีเ่พยีงพอตอ่ 
<N> ปฏกิริยิา 

 
อา่นค าแนะน าการใชง้าน 

 ใชก้อ่น 

 
อปุกรณ์การแพทยส์ าหรับการวนิจิฉัยในหลอดทดลอง 

 
หมายเลขแค็ตตาล็อก 

 
บันทกึส าคัญ 

 
หมายเลขล็อต 

 
หมายเลขวัสด ุ(เชน่ การตดิฉลากสว่นประกอบ) 

 
สว่นประกอบ  

 
ปรมิาณ 

 
ขดีจ ากดัอณุหภมู ิ

 
ผูผ้ลติ 

 
เมือ่เดนิทางมาถงึ 

 

เปิดจัดสง่; จัดเก็บคอลัมน ์QIAamp MinElute ที ่2–8°C 
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สญัลักษณ์ นยิามของสญัลักษณ์ 

___ 

จดวันทีปั่จจบัุนหลังจากเตมิเอทานอลลงในขวด 

 การเพิม่ 

 
ประกอบดว้ย  

 
ไลโอฟิไลซ ์

 สรา้งใหมใ่น 

 เอทานอล 

 Guanidine hydrochloride 

 
กรดมาเลอกิ 

 ซบัทลิซินิ 

 
หมายเลขรายการการคา้ทั่วโลก 

→ 
น าไปสู ่

 จ านวน  

Rn 
R ใชส้ าหรับการแกไ้ขค าแนะน าการใชง้านและ n คอืหมายเลข
การแกไ้ข 

 
หลกีเลีย่งแสงแดด 

 
ค าเตอืน/ขอ้ควรระวัง 
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ขอ้มลูตดิตอ่ 

ส าหรับความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิและขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดูศูนยส์นับสนุนดา้นเทคนคิของเราที ่

www.qiagen.com/Support (ส าหรับขอ้มูลตดิต่อ ไปที ่www.qiagen.com) 

  

http://www.qiagen.com/Support
http://www.qiagen.com/
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ภาคผนวก 

การจัดการ RNA 

ไรโบนวิคลเีอส (RNases) เป็นเอ็นไซมท์ีม่คีวามคงตัวและท างานมากซึง่โดยท่ัวไปไมต่อ้งการปัจจัย

รว่มในการท างาน เนือ่งจาก RNases ท าใหห้มดฤทธิไ์ดย้ากและปรมิาณเพยีงนาทเีดยีวก็เพยีงพอทีจ่ะ

ท าลาย RNA อยา่ใชเ้ครือ่งพลาสตกิหรอืเครือ่งแกว้ใด ๆ  โดยไมไ่ดก้ าจัดการปนเป้ือนของ RNase ทีอ่าจ

เกดิขึน้กอ่น ควรใชค้วามระมัดระวังเพือ่หลกีเลีย่งการน า RNases เขา้สูตั่วอยา่ง RNA โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

ระหวา่งหรอืหลังขัน้ตอนการแยก ในการสรา้งและรักษาสภาพแวดลอ้มทีป่ราศจาก RNase ตอ้งใช ้

ขอ้ควรระวังตอ่ไปนีใ้นระหวา่งการปรับสภาพและการใชภ้าชนะและสารละลายทีใ่ชแ้ลว้ทิง้และน ากลับมา 

ใชไ้ดอ้กีในขณะทีท่ างานกบั RNA 

การจัดการทัว่ไป 

ควรใชเ้ทคนคิปลอดเชือ้ทางจลุชวีวทิยาทีเ่หมาะสมเสมอเมือ่ท างานกบั RNA มอืและฝุ่ นละอองอาจเป็น

พาหะของแบคทเีรยีและเชือ้ราและเป็นแหลง่ทีม่าของการปนเป้ือน RNase ทีพ่บบอ่ยทีส่ดุ สวมถงุมอื

ลาเท็กซห์รอืไวนลิทกุครัง้ในขณะทีจั่ดการกบัสารทีใ่ชเ้ป็นตัวกระท าปฏกิริยิาและตัวอยา่ง RNA เพือ่

ป้องกนัการปนเป้ือนของ RNase จากพืน้ผวิของผวิหนังหรอืจากอปุกรณ์ในหอ้งปฏบัิตกิารทีเ่ต็มไปดว้ย

ฝุ่ น เปลีย่นถงุมอืบอ่ย ๆ และปิดหลอดอยูเ่สมอ 

เครือ่งใชพ้ลาสตกิแบบน ากลับมาใชไ้ดอ้กี 

ควรบ าบัดเครือ่งพลาสตกิแบบน ากลับมาใชไ้ดอ้กีกอ่นใชเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่ปราศจาก RNase ควรลา้งเครือ่ง

พลาสตกิใหส้ะอาดดว้ย NaOH 0.1 M,* EDTA 1 mM* ตามดว้ยน ้าปราศจาก RNase* (ด ู"สารละลาย", 

หนา้ 34) หรอือกีวธิหีนึง่คอืสามารถลา้งเครือ่งพลาสตกิทีท่นตอ่คลอโรฟอรม์ดว้ยคลอโรฟอรม์* เพือ่ท าให ้

RNases หมดฤทธิ ์

 

* เมือ่ท างานกบัสารเคม ีใหส้วมใสเ่สือ้คลมุหอ้งปฏบิัตกิาร ถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้และแวน่ป้องกนัดวงตาทีเ่หมาะสมเสมอ ส าหรับ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดศกึษาเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั (Safety Data Sheet, SDS) ทีเ่หมาะสมจากผูจ้ัดจ าหน่ายของผลติภณัฑ์

นัน้ 
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เครือ่งแกว้ 

เครือ่งแกว้ควรไดรั้บการบ าบัดกอ่นใชเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่ปราศจาก RNase เครือ่งแกว้ทีใ่ชแ้ลว้ส าหรับงาน 

RNA ควรท าความสะอาดดว้ยผงซกัฟอก ลา้งใหส้ะอาดหมดจดและอบดว้ยเตาอบทีอ่ณุหภมู ิ >240°C 

เป็นเวลาสีช่ัว่โมงขึน้ไป (คา้งคนืหากสะดวกกวา่) กอ่นใช ้ การอบไอน ้าเพยีงอยา่งเดยีวจะไมท่ าให ้

RNases จ านวนมากหมดฤทธิอ์ยา่งสมบรูณ์ การอบดว้ยเตาอบจะชว่ยยับยัง้ไรโบนวิคลเีอสและท าให ้

แน่ใจวา่ไมม่กีรดนวิคลอีกิอืน่ ๆ (เชน่ DNA ของพลาสมดิ) หลงเหลอือยูบ่นพืน้ผวิของเครือ่งแกว้ หรอื

อกีวธิหีนึง่คอืเครือ่งแกว้สามารถไดรั้บการบ าบัดโดยใช ้ DEPC* (ไดเอทลิไพโรคารบ์อเนต) แชเ่ครือ่ง

แกว้ดว้ย DEPC 0.1% ในน ้าคา้งคนื (12 ชัว่โมง) ที ่37°C จากนัน้อบไอน ้าหรอืใหค้วามรอ้นถงึ 100°C 

เป็นเวลา 15 นาทเีพือ่ขจัด DEPC ทีต่กคา้ง 

Corex® หลอดควรแสดงผลวา่ปราศจาก RNase โดยการบ าบัดดว้ย DEPC และไมใ่ชโ่ดยการ

อบ ซึง่จะชว่ยลดอัตราความลม้เหลวของหลอดประเภทนีใ้นระหวา่งการหมนุเหวีย่ง 

ถังอเิล็กโทรโฟเรซสิ 

ควรท าความสะอาดถังอเิล็กโทรโฟเรซสิดว้ยสารลดแรงตงึผวิทีไ่มก่ดักรอ่น (เชน่ 0.5% SDS)* ลา้ง

ดว้ยน ้า ท าใหแ้หง้ดว้ยเอทานอล*† จากนัน้เตมิสารละลายไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์3%* หลังจากผ่าน

ไป 10 นาททีีอ่ณุหภมูหิอ้ง ควรลา้งถังอเิล็กโทรโฟเรซสิใหส้ะอาดดว้ยน ้าทีป่ราศจาก RNase 

สารละลาย 

สารละลาย (น ้าและสารละลายอืน่ ๆ ) ควรไดร้ับการบ าบัดดว้ย DEPC 0.1% DEPC จะท าปฏกิริยิากบัเอ

มนีหลักและไมส่ามารถใชเ้พือ่บ าบัดบัฟเฟอร ์Tris ไดโ้ดยตรง DEPC มคีวามไมค่งตัวสงูเมือ่มบัีฟเฟอร ์

Tris และสลายตัวเป็นเอทานอลและ CO2 อยา่งรวดเร็ว เมือ่เตรยีมบัฟเฟอร ์Tris ใหบ้ าบัดน ้าดว้ย DEPC 

กอ่นจากนัน้ละลาย Tris เพือ่สรา้งบัฟเฟอรท์ีเ่หมาะสม 

 

* เมือ่ท างานกบัสารเคม ีใหส้วมใสเ่สือ้คลมุหอ้งปฏบิัตกิาร ถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้และแวน่ป้องกนัดวงตาทีเ่หมาะสมเสมอ ส าหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดศกึษาเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั (Safety Data Sheet, SDS) ทีเ่หมาะสมจากผูจ้ัดจ าหน่ายของผลติภณัฑ์

นัน้ 
† ประกอบดว้ยโซเดยีมเอไซดเ์ป็นสารกนัเสยี 
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DEPC เป็นตัวยับยัง้ RNases ทีแ่ข็งแกรง่ แตไ่มส่มบรูณ์ โดยท่ัวไปจะใชท้ีค่วามเขม้ขน้ 0.1% เพือ่ท า

ให ้ RNases หมดฤทธิบ์นเครือ่งแกว้หรอืพลาสตกิหรอืเพือ่สรา้งสารละลายและน ้าทีป่ราศจาก RNase 

DEPC จะท าให ้ RNases หมดฤทธิโ์ดยการปรับเปลีย่นโควาเลนต ์ ปรมิาณการตดิตามของ DEPC จะ

แกไ้ขสารตกคา้งของพวิรนีใน RNA โดย carbethoxylation Carbethoxylated RNA ถกูแปลผลดว้ย

ประสทิธภิาพทีต่ ่ามากในระบบทีป่ราศจากเซลล ์ อยา่งไรก็ตามความสามารถในการสรา้ง DNA:RNA 

หรอื RNA:RNA hybrids จะไมไ่ดร้ับผลกระทบอยา่งรนุแรงเวน้แตจ่ะมกีารแกไ้ขสว่นทีเ่หลอืของพวิรนี

สว่นใหญ ่ตอ้งก าจัด DEPC ทีเ่หลอืออกจากสารละลายหรอืภาชนะโดยการอบไอน ้าหรอืใหค้วามรอ้นที ่

100°C ± 3°C เป็นเวลา 15 นาท ี± 1 นาท ี 

เตมิ DEPC 0.1 ml ลงในสารละลายทีจ่ะบ าบัด 100 ml และเขยา่แรง ๆ เพือ่น า DEPC เขา้สูส่ารละลาย

หรอืปลอ่ยใหส้ารละลายบม่เป็นเวลา >12 ชัว่โมงที ่37°C ± 3°C อบไอน ้าเป็นเวลา 15 นาท ี± 1 นาที

เพือ่ขจัดร่องรอยของ DEPC การทดสอบแหลง่น ้าเพือ่ดวูา่ม ีRNases ปนเป้ือนอยูห่รอืไมอ่าจเป็นสิง่ทีน่่า

พงึใจเนือ่งจากแหลง่น ้ากลั่นหลายแหลง่ไมม่กีจิกรรมของ RNase 

 บัฟเฟอร ์QIAamp DSP Virus Spin Kit ไมม่กีารแสดงผลโดยปราศจาก RNase โดยการบ าบัด 

DEPC และดังนัน้จงึปราศจากการปนเป้ือนของ DEPC ใด ๆ 
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ขอ้มลูการสัง่ซือ้ 

ผลติภณัฑ ์ สารบญั หมายเลข

แค็ตตาล็อก 

QIAamp DSP Virus Spin Kit (50) ส าหรับ 50 preps: QIAamp Mini Spin 

Columns, บัฟเฟอร,์ สารทีใ่ชเ้ป็นตัว

กระท าปฏกิริยิา, หลอด, 

VacConnectors 

61704 

ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

QIAcube Connect MDx* เครือ่งมอืและการรับประกนัชิน้สว่นและ

คา่แรง 1 ปี 

9003070 

อปุกรณ์เสรมิ  

Rotor Adapters ส าหรับ 240 preps: 240 อะแดปเตอรโ์ร

เตอรแ์บบใชแ้ลว้ทิง้และ 240 หลอด

ส าหรับการชะลา้ง (1.5 ml); ส าหรับใช ้

กบั QIAcube 

990394 

Rotor Adapter Holder ทีย่ดึส าหรับอะแดปเตอรโ์รเตอรแ์บบใช ้

แลว้ทิง้ 12 ตัว; ส าหรับใชก้บั QIAcube 

990392 

Sample Tubes CB หลอดฝาเกลยีวทรงกรวย 1,000 หลอด

แบบไมม่ฐีานขอบ (2 ml) ส าหรับใชก้บั 

QIAcube และ QIAcube Connect 

990382 

Shaker Rack Plugs ส าหรับใสช่ัน้วางเครือ่งป่ัน QIAcube 9017854 

Reagent Bottles, 30 ml ขวดสารทีใ่ชเ้ป็นตัวกระท าปฏกิริยิา (30 

ml) พรอ้มฝา; แพ็คละ 6; ส าหรับใชก้บั 

QIAcube 

990393 

Filter-Tips, 1000 µl ทปิฟิลเตอรแ์บบใชแ้ลว้ทิง้, วางบนชัน้ 

(8 x 128) ส าหรับใชก้ับ QIAcube 

990352 
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ผลติภณัฑ ์ สารบญั หมายเลข

แค็ตตาล็อก 

Filter-Tips, 1000 µl, wide-bore ทปิฟิวเตอรแ์บบใชแ้ลว้ทิง้ชนดิ wire-

bore, วางบนชัน้ (8 x 128); ไมจ่ าเป็น

ส าหรับทกุเกณฑว์ธิ ีส าหรับใชก้ับ 

QIAcube 

990452 

Filter-Tips, 200 µl ทปิฟิลเตอรแ์บบใชแ้ลว้ทิง้, วางบนชัน้ 

(8 x 128) ส าหรับใชก้ับเครือ่งมอื 

QIAcube และ QIAsymphony SP/AS 

990332 

* QIAcube Connect MDx ไมม่ใีหบ้รกิารในบางประเทศ ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารดา้นเทคนคิของ 
QIAGEN 

ส าหรับขอ้มลูใบอนุญาตและขอ้มลูปฏเิสธความรับผดิชอบจ าเพาะผลติภัณฑท์ีเ่ป็นปัจจบัุน โปรดดคููม่อื

ชดุอปุกรณ์ QIAGEN หรอืคูม่อืผูใ้ชง้านทีเ่กีย่วขอ้ง ทา่นสามารถอา่นคูม่อืชดุอปุกรณ์ QIAGEN และคูม่อื

ผูใ้ชง้านไดท้ี ่www.qiagen.com หรอืสามารถขอไดจ้ากแผนกบรกิารทางเทคนคิของ QIAGEN หรอื

ผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศของทา่น 

  

http://www.qiagen.com/
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ประวัตกิารแกไ้ขเอกสาร 

 การแกไ้ข ค าอธบิาย  

 R7, 01/2021 อัปเดตสว่นตอ่ไปนี:้ "การท าใหก้รดนวิคลอีกิของไวรัสบรสิทุธิโ์ดยอัตโนมัติ
บน QIAcube หรอื QIAcube Connect MDx", "วัสดทุีจ่ าเป็น แตไ่มไ่ด ้
จัดเตรยีมไวใ้ห"้, "ค าเตอืนและขอ้ควรระวงั", "เกณฑว์ธิ:ี การท าใหก้รด
นวิคลอีกิของไวรัสจากพลาสมาหรอืซร่ัีมบรสิทุธิโ์ดยใชเ้ครือ่งป่ันแยกขนาด
เล็กหรอืสว่น QIAcube/QIAcube Connect MDx ","สญัลักษณ ์" และ 
"ขอ้มลูการสัง่ซือ้" 

น าสว่น "ลกัษณะการท างาน" และ "ขอ้มลูอา้งองิ" ออก 

แทรกรปูใหม ่(รปูภาพของ QIAcube Connect MDx) 

เพิม่การอา้งองิไปยัง QIAcube Connect MDx และอปุกรณเ์สรมิ 

การเปลีย่นแปลงบทบรรณาธกิารและเคา้โครง 
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ขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านแบบจ ากดัส าหรบั QIAamp DSP Virus Spin Kit 

การใชผ้ลติภัณฑน์ี้แสดงวา่ผูซ้ ือ้หรอืผูใ้ชง้านผลติภัณฑย์อมรับขอ้ตกลงดังต่อไปนี้: 

1. ผลติภัณฑน์ี้จะใชไ้ดต้ามเกณฑว์ธิทีีใ่หม้ากับผลติภัณฑแ์ละคูม่อืนี้ และส าหรับใชร้่วมกับชิน้สว่นประกอบทีม่าพรอ้มกับชดุอปุกรณ์นี้เทา่นัน้ QIAGEN ไมใ่หก้ารอนุญาตภายใต ้

ทรัพยส์นิทางปัญญาใด ๆ ของบรษัิทในการใชห้รอืน าชิน้สว่นอปุกรณ์ทีร่วมอยูใ่นชดุอุปกรณ์นี้ไปใชร้่วมกับชิน้สว่นอุปกรณ์ใด ๆ ทีไ่ม่ไดร้วมอยูใ่นชดุอปุกรณ์นี้ เวน้เสยีแต่ไดบ้รรยายไวใ้น

เกณฑว์ธิทีีใ่หม้ากับผลติภัณฑ ์คูม่อืฉบับนี้ และเกณฑว์ธิเีพิม่เตมิตา่ง ๆ ทีพ่บไดท้ี ่www.qiagen.com. เกณฑว์ธิเีพิม่เตมิเหลา่นี้บางเกณฑว์ธิ ีผูใ้ชข้อง QIAGEN จัดหาใหแ้กผู่ใ้ชข้อง 
QIAGEN เกณฑว์ธิเีพิม่เตมิอาจไมไ่ดร้ับการทดสอบอย่างครบถว้นสมบรูณ์หรอืไดร้ับการปรับใหเ้หมาะสมทีส่ดุโดย QIAGEN QIAGEN ไมร่ับประกันและไมร่ับรองวา่เกณฑว์ธิเีหลา่นี้จะไม่

ละเมดิสทิธิข์องบคุคลอืน่  

2. นอกเหนือจากใบอนุญาตทีไ่ดแ้จง้ไวโ้ดยแจง้ชดัแลว้ QIAGEN ไมใ่หก้ารรับรองวา่ชดุอุปกรณ์และ/หรอืการใชง้านชดุอุปกรณ์จะไม่ละเมดิสทิธิข์องบุคคลทีส่าม 

3. ชดุอุปกรณ์และชิน้สว่นประกอบของชดุอปุกรณ์ไดร้ับอนุญาตส าหรับการใชง้านครัง้เดยีว และหา้มใชซ้ ้า ท าใหม ่หรอืขายซ ้า 

4. QIAGEN ปฏเิสธความรับผดิชอบในใบอนุญาตอืน่ใด ทัง้ทีแ่จง้ชดัหรอืโดยนัยนอกเหนือจากทีไ่ดแ้จง้ไวอ้ยา่งชดัแจง้ 

5. ผูซ้ือ้หรอืผูใ้ชช้ดุอปุกรณ์นี้ตกลงทีจ่ะไมน่ าหรอือนุญาตใหบ้คุคลอืน่ใด ด าเนนิการในขัน้ตอนใด ๆ ทีอ่าจน าไปสูห่รอือ านวยความสะดวกใหเ้กดิการกระท าตอ้งหา้มทีแ่สดงไวข้า้งตน้ 

QIAGEN อาจบังคับใชข้อ้หา้มของขอ้ตกลงการใชส้ทิธิแ์บบจ ากัดในศาลใด ๆ และพงึเรยีกชดใชค้า่ใชจ่้ายในการสบืสวนและคา่ศาลทัง้หมด รวมถงึคา่ทนาย ในการกระท าใด ๆ เพือ่

บังคับใชข้อ้ตกลงการใชส้ทิธิแ์บบจ ากัดนี้ หรอืสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาใด ๆ ของบรษัิท ทีเ่กีย่วขอ้งกับชดุอุปกรณ์นี้และ/หรอืชิน้สว่นประกอบของชดุอุปกรณ์นี้ 

ส าหรับเงือ่นไขการรับใบอนุญาตทีอั่ปเดตแลว้ ด ูwww.qiagen.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือ่งหมายการคา้: QIAGEN , QIAamp , QIAcube , MinElute  (QIAGEN Group); Corex  (Corning, Inc.); Sarstedt  (Sarstedt AG & Co.) ชือ่และเครือ่งหมายการคา้ 
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