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* Pass på at instrumentene er kontrollert og kalibrert i henhold til produsentens anbefalinger. 

†

 Hvis relevant, Rotor-Gene Q 5plex HRM-instrument med produksjonsdato januar 2010 eller 

senere. Produksjonsdatoen inngår i serienummeret på instrumentets bakside. Serienummeret 

er i formatet "mmåånnn", der "mm" angir produksjonsmåneden i sifre, "åå" angir de siste to 

sifrene i produksjonsåret, og "nnn” angir den unike instrumentidentifikatoren. 

 

                                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pass på at instrumentene er kontrollert, vedlikeholdt og kalibrert regelmessig i henhold til 

produsentens instruksjoner. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

a) PCR-forholdene 

oppfyller ikke kravene i 

protokollen

Kontroller PCR-forholdene (se ovenfor) og gjenta 

PCR med korrigerte innstillinger, ved behov.

b) PCR var inhibert. Påse at du bruker den validerte 

isolasjonsmetoden (se “Protokoll: RNA-isolering 

og analyseoppsett på QIAsymphony SP/AS”, side 

13) og følger instruksjonene nøye. 
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